
Calibracion del Hitachi H-800
Aumentos Nominales (x1000) Aumentos Reales (x1000)

8 8.3
9 9.6
10 9.7
12 11.7
15 16.0
20 20.4
30 29.4
40 42.3
50 53.0
60 61.6
70 69.3
80 75.2
100 95.9
120 116.2
150 143.0
200 196.5
300 275.5
400 369.2

Calibración relizada en octubre del 2004 por FM Varela-Feria



Calibracion del Philips CM-200
Aumentos Nominales (x1000) Aumentos Reales (x1000)

3.81 3.2
5 4.5

6.61 5.8
8.8 7.8
11.5 10.3
15 13.1
20 17.5

27.5 23.7
38 33.9
50 43.6
66 58.0
88 78.1
115 98.3
150 129.5
200 166.8
250 212.1
310 277.2
390 337.5

Calibración relizada en octubre del 2004 por FM Varela-Feria
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