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OK     =  Pasa la revisión.  

OK   =  Pasa la revisión, pero hay que mantener una observación periódica. 

KO     =  No pasa la revisión. Hay que sustituir/limpiar pieza. 

FECHA TÉCNICO 
FILTROS H2O EQUIPOS 

MED. DE FLUJO 

EQUIPOS 

FILTROS H2O 

ENFRIADORAS 

BOTELLA

GAS PR  
D8I - 1 D8I - 2 D8C - 1 D8C - 2 AXIOS D8I D8C AXIOS D8I D8C AXIOS AXIOS 

15/01/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  170 

12/02/10 Alberto OK OK OK OK KO OK OK OK KO OK KO OK  155 

12/03/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK KO OK OK  140 

16/04/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  130 

14/05/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  120 

18/06/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  110 

16/07/10 Santi OK KO OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  100 

13/08/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  90 

17/09/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK KO KO OK OK  80 

15/10/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  70 

12/11/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  60 

10/12/10 Alberto OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK  50 



        Centro de Investigación, Tecnología e Innovación 

         Universidad de Sevilla 

   Avda. Reina Mercedes, nº 4-B, 41012 Sevilla, Spain 

    

    LABORATORIO DE RAYOS X 

 

 10 de marzo de 2011  

 

CITIUS, Tfno. 954559747 - 954559746, Fax. 954559753  

Apdo. 1152, 41090 Sevilla, Spain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO DE COLORES: Realizado por Francisco Rodríguez Padial, Alberto Ortega Galván, Santiago Medina Carrasco 

FECHA TÉCNICO 
VOLCADO DE DATOS REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS 

D8I  D8C AXIOS EAGLE D8I D8C AXIOS EAGLE 

15/01/10 Alberto 04/12/09 17/11/09 29/11/09 01/07/09        □ 25/09/09 

□ TTK450 25/09/09 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 28/10/09 

□ TRAZAS  29/10/09 

□ MAY/TRZ 04/11/09 

□ IQ+  10/11/09 

□22/06/09 

12/02/10 Alberto 04/12/09 17/11/09 29/11/09 01/07/09        □ 25/09/09 

□ TTK450 25/09/09 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 28/10/09 

□ TRAZAS  29/10/09 

□ MAY/TRZ 04/11/09 

□ IQ+  10/11/09 

□ 01/02/10 

12/03/10 Alberto 04/12/09 17/11/09 29/11/09 01/07/09        □ 25/09/09 

□ TTK450 25/09/09 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 28/10/09 

□ TRAZAS  29/10/09 

□ MAY/TRZ 04/11/09 

□ IQ+  10/11/09 

□ 01/02/10 

16/04/10 Alberto 04/12/09 17/11/09 29/11/09 01/07/09        □ 13/04/10 

□ TTK450 14/04/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 05/04/10 

□ TRAZAS  16/03/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+(19/03/10) 12/04/10 

□ 01/02/10 
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CODIGO DE COLORES: Realizado por Francisco Rodríguez Padial, Alberto Ortega Galván, Santiago Medina Carrasco 

FECHA TÉCNICO 
VOLCADO DE DATOS REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS 

D8I  D8C AXIOS EAGLE D8I D8C AXIOS EAGLE 

14/05/10 Alberto 04/12/09 17/11/09 29/11/09 01/07/09        □ 13/04/10 

□ TTK450 14/04/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 05/04/10 

□ TRAZAS  16/03/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                 12/04/10 

□ 01/02/10 

18/06/10 Alberto 24/05/10 24/05/10 24/05/10 24/05/10        □ 26/05/10 

□ TTK450  

 

□ XRK900 26/05/10 

□ MAYORES 05/04/10 

□ TRAZAS  16/03/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                 28/05/10 

□ 01/02/10 

16/07/10 Alberto 24/05/10 24/05/10 24/05/10 24/05/10        □26/05/10 

□ TTK450 31/05/10 

 

□ XRK900   

□ MAYORES 05/04/10 

□ TRAZAS  16/03/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                 28/05/10 

□ 01/02/10 

13/08/10 Alberto 24/05/10 24/05/10 24/05/10 24/05/10        □  23/07/10 

□ TTK450 31/05/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 19/07/10 

□ TRAZAS    02/08/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                19/07/10 

□ 20/07/10 
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CODIGO DE COLORES: Realizado por Francisco Rodríguez Padial, Alberto Ortega Galván, Santiago Medina Carrasco 

FECHA TÉCNICO 
VOLCADO DE DATOS REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS 

D8I  D8C AXIOS EAGLE D8I D8C AXIOS EAGLE 

17/09/10 Alberto 24/05/10 24/05/10 24/05/10 24/05/10        □ 23/07/10 

□ TTK450 31/05/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 19/07/10 

□ TRAZAS    02/08/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                02/09/10 

□ 20/07/10 

15/10/10 Alberto 28/09/10 28/09/10 28/09/10 28/09/10        □ 23/07/10 

□ TTK450 31/05/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 19/07/10 

□ TRAZAS    02/08/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                02/09/10 

□ 20/07/10 

12/11/10 Alberto 28/09/10 28/09/10 28/09/10 28/09/10        □ 23/07/10 

□ TTK450 31/05/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 19/07/10 

□ TRAZAS    02/08/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                09/11/10 

□ 20/07/10 

10/12/10 Alberto 28/09/10 28/09/10 28/09/10 28/09/10        □  24/11/10 

□ TTK450 31/05/10 

 

□ XRK900 

□ MAYORES 19/07/10 

□ TRAZAS    02/08/10 

□ MAY/TRZ 22/03/10 

□ IQ+                09/11/10 

□ 20/07/10 


