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OK     =  Pasa la revisión.  

OK∼   =  Pasa la revisión, pero hay que mantener una observación periódica. 
KO     =  No pasa la revisión. Hay que sustituir/limpiar pieza. 

FECHA FILTROS H2O EQUIPOS MED. DE FLUJO 
EQUIPOS 

FILTROS H2O 
ENFRIADORAS 

NIVEL 
GAS PR  

D8I90  1 D8I90  2 D8C 1 D8C  2 AXIOS DISC. 1 DISC. 2 D8I90 D8C AXIOS DISC. D8I90 D8C AXIOS DISC. AXIOS 

14/01/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK∼ OK∼ OK∼ OK∼ OK 180 

10/02/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK∼ OK∼ OK∼ OK∼ OK 170 

12/03/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK∼ OK∼ OK∼ OK∼ OK 160 

14/04/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK∼ OK∼ OK∼ OK∼ OK 150 

15/05/14 OK KO OK∼ OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK KO OK∼ OK∼ OK∼ OK 140 

10/06/14 OK OK OK∼ OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK KO OK∼ OK∼ OK 130 

04/07/14 OK OK OK∼ OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK OK∼ OK∼ OK∼ OK 120 

06/08/14 OK OK∼ KO OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK∼ KO OK∼ OK∼ OK 110 

12/09/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK 100 

10/10/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK 90 

11/11/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK 80 

12/12/14 OK OK∼ OK OK OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK OK OK OK∼ OK∼ OK 70 
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FECHA 
VOLCADO DE DATOS REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS 

D8I  D8C AXIOS EAGLE DISC. APEX D8I D8C AXIOS EAGLE DISC. APEX 

14/01/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
15/07/13 

□  TTK450 
 

□ XRK900 
25/10/13 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  08/01/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  28/11/13   

□   
03/10/13 

□ V500  
□GEN 
04/11/13  

□ Ag 
  

□ Cu 
12/07/13  

□ Mo 
17/07/13 

10/02/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
15/07/13 

□  TTK450 
 
□ XRK900 

25/10/13 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  08/01/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  28/11/13   

□   
03/10/13 

□ V500  
□GEN 
04/11/13   

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 

12/03/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
15/07/13 

□  TTK450 
  

□ XRK900 
20/02/14 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  28/11/13   

□   
03/10/13 

□ V500  
□GEN  
11/03/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 

14/04/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
14/03/14 

□  TTK450  

□ XRK900 
27/03/14 

□ CHCplus 
25/03/14 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  28/11/13   

□   
03/10/13 

□ V500  
□GEN 
11/03/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 
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FECHA 
VOLCADO DE DATOS REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS 

D8I  D8C AXIOS EAGLE DISC. APEX D8I D8C AXIOS EAGLE DISC. APEX 

15/05/14 

13
/0

9/
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13
 

13
/0

9/
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13
 

13
/0

9/
20
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13
/0

9/
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13
/0

9/
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13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
14/03/14 

□  TTK450  

□ XRK900 
27/03/14 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  28/11/13   

□   
03/10/13 

□ V500  
□GEN 
11/03/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 

10/06/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
14/03/14 

□  TTK450 
23/05/14  

□ XRK900 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14   

□   
13/05/14 

□ V500  
□GEN 
02/06/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 

04/07/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
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13
 

13
/0

9/
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13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
14/03/14 

□ TTK450 
23/05/14  

□ XRK900 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14   

□   
13/05/14 

□ V500  
□GEN 
02/06/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 

06/08/14 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

13
/0

9/
20

13
 

□   
14/03/14 

□ TTK450 
23/05/14  

□ XRK900 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14    

□   
10/07/14 

□ V500  
□GEN 
02/06/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
20/01/14  

□ Mo 
16/01/14 
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FECHA 

VOLCADO DE DATOS REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS 
D8I  D8C AXIOS EAGLE DISC. APEX D8I D8C AXIOS EAGLE DISC. APEX 

12/09/14 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

□   
08/09/14 

□ TTK450 
05/09/14  

□ XRK900 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14   

□   
10/07/14 

□ V500  
□GEN 
08/09/14 

□ Ag 
  

□ Cu 
10/09/14  

□ Mo 
16/01/14 

10/10/14 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

□   
08/09/14 

□ TTK450 

□ XRK900 
25/09/14 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14 

□   
10/07/14 

□ V500  
□GEN 
08/09/14  

□ Ag 
16/09/14   

□ Cu 
10/09/14  

□ Mo 
   

11/11/14 

12
/0

9/
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14
 

12
/0

9/
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14
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/0

9/
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14
 

12
/0

9/
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12
/0

9/
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12
/0

9/
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14
 

□   
08/09/14 

□ TTK450 
28/10/14  

□ XRK900 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14 

□   
10/07/14 

□ V500  
□GEN 
08/09/14  

□ Ag 
16/09/14   

□ Cu 
10/09/14 

□ Mo 
 

12/12/14 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

12
/0

9/
20

14
 

□   
08/09/14 

□ TTK450 

□ XRK900 
26/11/14 

□ CHCplus 

□ MAYORES 10/08/12 

□ TRAZAS  03/03/14   

□ MAY/TRZ 03/05/13 

□ IQ+  10/06/14 

□   
10/07/14 

□ V500  
□GEN 
08/09/14  

□ Ag 
16/09/14   

□ Cu 
10/09/14 

□ Mo 
  


